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	1. 向上述预处理好的石蜡组织样本中加入300μL异丙醇、10μL磁珠悬液，立即高速旋涡震荡10-15次（溶液完全涡旋震荡、磁珠分布均匀算作一次），60℃孵育15分钟，期间每隔1分钟上下颠倒离心管10次，始终使管内磁珠分布均匀。室温放置5分钟，期间每隔1分钟上下颠倒离心管10次，始终使管内磁珠分布均匀。
	2. 将离心管置于磁力架，颠倒混匀，回收管盖残留磁珠，静置30s至磁珠全部吸附到管壁，用移液器吸去管内及管盖液体，注意不能将磁珠吸出。
	3. 移去磁力架，加入900μL洗涤液A，低速旋涡震荡10s至其分布均匀后，上下颠倒离心管10-15次充分洗涤。将离心管置于磁力架，颠倒混匀，回收管盖残留磁珠，静置30s至磁珠全部吸附到管壁，用移液器吸去管内及管盖液体，注意不能将磁珠吸出。
	4. 移去磁力架，加入600μL洗涤液B工作液，低速旋涡震荡10s至其分布均匀后，上下颠倒离心管10-15次充分洗涤。将离心管置于磁力架，颠倒混匀，回收管盖残留磁珠，静置30s至磁珠全部吸附到管壁，用移液器吸去管内及管盖液体，注意不能将磁珠吸出。
	5. 移去磁力架，加入600μL洗涤液B工作液，用移液器吹散磁珠后将液体带磁珠全部转移入新的离心管内。将离心管置于磁力架，颠倒混匀，回收管盖残留磁珠，静置30s至磁珠全部吸附到管壁，用移液器吸去管内及管盖液体，注意不能将磁珠吸出。
	6. 移去磁力架，加入600μL洗涤液B工作液，低速旋涡震荡10s至其分布均匀后，上下颠倒离心管10-15次充分洗涤。瞬时低速离心，将离心管置于磁力架上，静置直至磁珠全部吸附到管壁，用移液器吸去管内液体。特别注意：务必吸尽离心管内残留液体，可以多次吸取液体，但不能将磁珠吸出。
	7. 打开管盖，于室温干燥2-3分钟，至磁珠表面无明显液体。将洗脱液放置于80℃预热（2-3分钟）。
	8. 移去磁力架，加入50-100μL预热好的洗脱液，用枪头吹吸至磁珠分布均匀或高速涡旋10-15次（溶液完全涡旋震荡、磁珠分布均匀算作一次）。80℃温育10分钟，期间每隔1分钟左右摇晃离心管10-15次（切勿颠倒），使管内磁珠始终保持均匀分布的状态。温育结束后，将离心管高速涡旋10-15次（溶液完全涡旋震荡、磁珠分布均匀算作一次）。
	9. 将离心管置于磁力架上，静置直至磁珠全部吸附到管壁，吸取上清到一个无核酶干净的离心管中，此即为纯化后的总核酸核酸溶液。可短期保存于-20℃，长期保存于-70℃。
	【参考值范围】



